Aanvrager

Aangeboden

Onderzoeksdatum

Resultaat

Herleidbaarheid

Opmerking

De keuringsinstelling,

Alcoholproducten beinvioeden het resultaat

KOPIE

Geldig tot : 6 februari 2025

Politie - 105894
Trageldam 1
4501 CX Qostburg

Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.

fabrikaat . Drager

type : Alcotest 9510
serienummer . ARKK-0113
typegoedkeuringsnummer : T7802
kalibratienummer ;12

Het onderzoek werd verricht op 25-07-2024.

Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder
voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in
de Regeling ademanalyse.

De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire
en/of (inter)nationale standaarden.

Deze verklaring vervait 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling
of verandering indien dit op het meetresultaat van invioed kan zijn. De voor
de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.
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